	Измерения параметров потока, расхода, расхода уровня, объема вещества

	Наименование СИ
	Дата поверки
	Подразделение
	Ответственный,

телефон

	Аспиратор воздуха автоматический четырехканальный АПВ-4-12В-40
	Декабрь 2016
	ИНК
	Гусельников  

Михаил Эдуардович

56-33-84

	Аспираторы сильфонные АМ-5М
	
	
	

	Дозаторы пипеточные с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированными и переменными объемами доз, одноканальные «Колор»
	Декабрь 2016
	ИПР
	Хващевская 

Альбина 

Анатольевна

42-61-66

	Дозаторы пипеточные с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированными и переменными объемами доз, одноканальные «Колор»
	Декабрь 2016
	
	

	Дозаторы пипеточные с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированными  объемами доз одноканальный «Колор»
	Декабрь 2016
	
	


	Дозаторы автоматические «BIOHIT»               
	Декабрь 2016
	
	

	Дозаторы автоматические "BIOHIT"            
	
	
	

	Дозатор пипеточный одноканальный «Eppendorf»
	Март 2016
	
	

	Дозатор пипеточный одноканальный "Ленпипет"
	
	
	

	Дозаторы пипеточные с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированными и переменными объемами доз, одно- и многоканальные Колор
	Ноябрь 2016
	ФТИ
	Рыжакова Людмила Энверовна

70-56-96

	Дозаторы автоматические BIOHIT
	
	
	

	Дозатор пипеточный 
	Декабрь 2016
	ИФВТ, НМНТ
	Романова Наталья Игоревна 

2523

	Расходомеры жидкости 

ультразвуковые Portaflow
	Октябрь 2016
	ЭНИН
	Булыга Леонид Леонидович

	Дозатор автоматический и механический одноканальный BIOHIT
	Октябрь 2016
	Центр метрологии

НРиИ
	Карташева Яна 

Геннадьевна

60-62-68

	Измеритель комбинированный 

Testo 410-1
	Ноябрь 2016
	Отдел главного энергетика
	Толстиков Юрий Александрович

42-63-23

	Измеритель комбинированный с зондом измерения температуры Testo 410-1
	Ноябрь 2016
	ЭНИН
	Головин Алексей Иванович 
70-53-93

	Расходомер жидкости 

ультразвуковой Portaflow мод. 330
	
	
	

	Микрощприц для газовой хроматографии
	Август 2016
	ИПР
	Кривцова Надежда Игоревна

60-63-14


