
отзыв
на автореферат диссертации Смолянского Владимира Александровича 
«Разработка, исследование и применение микрофокусного источника 

тормозного излучения на основе малогабаритного бетатрона в рентгенографии и 
томографии высокого разрешения», представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.11.13 -  «Приборы и 
методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий»

Для достижения высокого уровня радиографического контроля особо 
ответственных промышленных изделий остро необходимы специализированные 
микрофокусные источники жесткого излучения с симметричным фокусным 
пятном и высокой яркостью при радиационном фоне менее 0,1%. В настоящее 
время предельные характеристики промышленных радиографических систем 
контроля ограничиваются именно характеристиками источников излучения. В 
связи с чем диссертационное исследование Смолянского В.А., посвященное 
созданию компактного источника излучения с микрофокусным пятном излучения 
и высокой мощностью дозы, являются актуальными.

В ходе выполнения диссертационных исследований автором рассмотрены 
и предложены решения по уменьшению фокусного пятна до размеров 
микронного диапазона и повышению яркости источника излучения. Используя 
модифицированный источник, проведена оценка качества рентгеновских 
снимков, которая показала улучшение пространственного разрешения и 
контрастной чувствительности изображений при контроле микродефектов в 
толще стали. Приведена экспериментальная проверка возможности применения 
разработанного микрофокусного источника с линейными детекторами, в 
результате которой продемонстрированы высокие результаты неразрушающего 
контроля по выявлению микродефектов и верификации внутренней геометрии 
крупногабаритного, сложного изделия высокой плотности.

Научные положения, выносимые на защиту, систематизированы, 
обоснованы и практически апробированы, о чем свидетельствует приведенные в 
автореферате экспериментальные данные, а также приведенный список 
журнальных публикаций и докладов конференций.



В качестве замечаний, следует отметить:
1. В автореферате к диссертационной работе есть отступления от
принятой терминологии.
2. Допущены некоторые оформительские погрешности.
Указанные недостатки не снижают ценности полученных результатов и не 

оказывают влияния на общую положительную оценку диссертационной работы.
Считаю, что диссертация Смолянского Владимира Александровича 

«Разработка, исследование и применение микрофокусного источника тормозного 
излучения на основе малогабаритного бетатрона в рентгенографии и томографии 
высокого разрешения» соответствует п. 8 Положения о порядке присуждения 
ученых степеней в Национальном исследовательском Томском политехническом 
университете, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук, а ее автор, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.11.13 - «Приборы и методы контроля 
природной среды, веществ, материалов и изделий».
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